














摘要  目的  应用酶联免疫原理和胶体金层析技术, 研制狂犬病抗体免疫金标检测试纸。方法  采用特殊的
生产工艺, 在玻璃纤维膜包被胶体金标记狂犬病抗原, 在硝酸纤维素膜上检测线和对照线处分别包被狂犬病抗原和兔
抗狂犬病抗体, 制成狂犬病抗体免疫金标检测试纸 (人用 )。结果  当待检样品阳性时, 在检测线处形成抗原抗体的
免疫复合物而凝聚显色; 当待检样品阴性时, 检测线处不形成抗原抗体免疫复合物不显色。整个试验过程只需
15 m in。试纸与 ELISA试剂比较, 两者都具有微量、特异、准确的优点, 且金标试纸独具操作方便、快速和结果直
观、容易判定的优点。结论  应用胶体金免疫层析技术建立的 !狂犬病抗体免疫金标检测试纸∀, 可以准确地检测出
被检样品是否带有狂犬病抗体, 同时还可以通过检测线颜色的深浅判定抗体的含量高低。
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Study ofColloidalG old Str ip in Detecting theAntibody ofRabies
HUANG Jiang- shan* , ZHANG M eng- zhang, CHEN Zhong- de, et a l
(* The F irstH osp ital of X iamen, Fujian M edical Un iversity, X iam en, Fujian 361003, China )
Abstract  Object ive To develop the co llo idal go ld strip in detecting the antibody of rab ies  M ethods W ith spe
c ial product technics, co llo idal go ld strip was prepared and applied to detect the anti- rab ies antibody Rabies antigen and anti-
rab ies antibody w ere coa ted on the test reg ion and contro l zone, respec tive ly  Resu lts The co lo rw as appeared on the test re
g ion because of the compound of antig en- an tibody w hen the samp le w as pos itive There w as no co lor appeared when the samp le
w as nega tive Thew ho le exper im entation m erely needed fifteen m inutes The test resu lt show ed this str ip had the sam e m erits as
tha t o f EL ISA test in m icroana lysis, high specia lty and accuraty No spec ia l instrum ent was needed and the test could be comp le
ted eas ily in a short tim e  Conc lu sion The co llo idal go ld str ip in detec ting the antibody o f rab ies based on the princ ip le of co l
lo ida l go ld immuno- chrom atography, can detect the antibody of rab ies truly when the sam ple is positiv e And this str ip also can
determ ine the con tent o f an tibody based on the co lo r o f test line
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很多, 一般采用间接免疫荧光法 ( IFAT) , 也有用酶
联免疫法 ( ELISA ) 来检测; 但这两种方法需要时间
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1 材料与方法
1 1 材料
1 1 1 狂犬病抗原: 由福建省畜禽疾病诊断中心赠
送; 硝酸纤维素膜, 德国 S & S公司产品; 玻璃纤
维, M ILLIPORE公司产品; 氯金酸, 上海试剂一厂
产品; 底板, 吸水纸, 厦门市波生生物技术有限公司
生产; 其他试剂, SIGMA公司产品或上海试剂一厂
产品, 均为分析纯。
1 1 2 狂犬病抗体快速检测试纸的制备
( 1) 胶体金的制备: 用柠檬酸三钠还原法制备
浓度为万分之四的胶体金溶液。
( 2) 胶体金的标记: 量取胶体金 50m ,l 将胶体
金调节 pH值至 7 3, 搅拌下加入狂犬病抗原 1 3mg
进行偶联, 继续搅拌 30 m in, 加入 20%的 PEG终止
反应, 10 000 r /m in离心 10m in, 取沉淀, 用金标缓
冲液复溶至 50 m ,l 备用。
( 3) 冷冻干燥: 将胶体金标记的狂犬病抗原溶
液均一喷涂在玻璃纤维纸上, 并冷冻干燥备用。
( 4) 抗原、抗体包被: 把狂犬病抗原和兔抗狂
犬病抗体分别包被在硝酸纤维素膜的检测线 T及对
照线 C, 干燥备用。
( 5) 试纸的组装: 把用胶体金包被好的硝酸纤
维素膜、吸水纸、加样区玻璃纤维膜按顺序贴到不干
胶底板上, 切割成条, 分装铝箔袋, 袋内装入干燥
剂, 密封, 常温保存。
1 1 3 对比检测试剂: 对比检测试剂是珠海经济特
区海泰生物制药有限公司生产的狂犬病抗体酶联免疫
吸附试剂盒。
1 1 4 检测样品
( 1) 检测血清样品: 厦门、泉州等医院和省疾
病预防控制中心提供血清样品 35份、自采鸡血清
1份、鸭血清 1份、兔血清 1份、犊牛血清 1份。
( 2) 对照血清: 狂犬病标准阳性血清、人艾滋
病阳性血清、人甲肝阳性血清、人乙肝阳性血清、人
丙肝阳性血清、结核病阳性血清、健康人血清、兔抗
猪瘟 ( HC ) 血清 1份、兔抗口蹄疫 ( FMD ) 血清
1份、兔抗猪繁殖与呼吸综合征 ( PRRS) 血清 1份、
兔抗猪伪犬病 ( PR ) 血清 1份、兔猪抗细小病毒血





1 2 1 检测方法: 取出 !狂犬病抗体免疫金标检测
试纸∀ 袋, 撕开铝箔袋, 取出检测卡, 平放于桌面,
在加样孔 ( S ) 加入检测样品 (血清或血液 )
100 ,l 室温中静置 15m in, 观察结果。
1 2 2 判定标准: 判定标准分为无效、阴性、阳性。
( 1) 无效: 检测线 ( T ) 和对照线 ( C ) 均不出
现紫红色线, 说明本试纸已失效。
( 2) 阴性: 检测线 ( T ) 不出现紫红色线, 对照
线 ( C) 出现一条颜色较深的紫红色线, 说明样品无
狂犬病抗体。




越多, 反之, 说明样品中的抗体含量越少, 如图 1。
图 1 胶体金试纸条示意图



























2 2 准确性 (敏感性 ) 检测
狂犬病抗体免疫金标试纸与狂犬病抗体 ELISA
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试剂比较: 取 34份人血清, 分别用上述金标试纸和
ELISA试剂检测吸光度 ( A ) 值。EL ISA试剂的判定











1 狂犬病标准阳性血清 + 1 880 +
2 狂犬病标准阴性血清 - 0 086 -
3 血清样品 1 + 1 563 +
4 血清样品 2 + 1 179 +
5 血清样品 3 + 0 888 +
6 血清样品 4 + 0 485 +
7 血清样品 5 - 0 325 -
8 血清样品 6 - 0 203 -
9 血清样品 7 - 0 149 -
10 血清样品 8 - 0 134 -
11 血清样品 9 + 0 662 +
12 血清样品 10 + 1 249 +
13 血清样品 11 + 0 408 -
14 血清样品 12 + 1 606 +
15 血清样品 13 - 0 089 -
16 血清样品 14 + 0 986 +
17 血清样品 15 - 0 284 -
18 血清样品 16 - 0 097 -
19 血清样品 17 - 0 324 -
20 血清样品 18 + 0 458 +
21 血清样品 19 - 0 163 -
22 血清样品 20 + 0 782 +
23 血清样品 21 + 0 691 +
24 血清样品 22 - 0 237 -
25 血清样品 23 - 0 106 -
26 血清样品 24 - 0 337 -
27 血清样品 25 + 0 423 +
28 血清样品 26 + 0 684 +
29 血清样品 27 + 0 581 +
30 血清样品 28 - 0 097 -
31 血清样品 29 - 0 174 -
32 血清样品 30 + 0 537 +
33 血清样品 31 + 0 682 +
34 血清样品 32 - 0 337 -
表 2结果表明, 应用金标试纸检测结果, 阳性率
为 53% ( 18 /34) , 用 ELISA试剂检测结果, 阳性率
为 50% ( 17 /34 ), 两者比较, 差异无统计学意义
(P > 0 05)。
2 3 线性 (敏感性 ) 比较
将 3号人血清用 PBS ( pH 7 4) 进行倍比稀释成
1∋2 ( 4号、) 1∋4 ( 5号 )、 1∋8 ( 6号 )、 1∋16 ( 7



















3 讨  论
3 1 制作原理
本试纸是将胶体金标记技术 ( immunogo ld label
ling technique ) 与免疫层析技术 ( immunochromato
graph ic assay ) 有机结合, 组成胶体金标记免疫层析
































显示, 金标试纸阳性率 53% ( 18 /34) , ELISA法阳
性率为 50% ( 17 /34) , 两者差异无统计学意义。
本试验将 3号人血清用 PBS ( pH 7 4) 进行倍比
稀释成 1∋2 ( 4号 )、1∋4 ( 5号 )、1∋8 ( 6号 )、1∋16
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经内镜套扎治疗食管小平滑肌瘤 33例临床分析
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  焦作市第二人民医院自 2000年 1月 ~ 2008年 6
月行胃镜检查 31 210例, 发现上消化道黏膜下平滑
肌瘤 105例, 检出率 0 34%。其中食管平滑肌瘤 65
例, 占 61 90%; 直径在 0 3~ 1 0 cm之间的平滑肌
作者单位: 焦作市第二人民医院, 河南 454001
作者简介: 张正行, 本科, 副主任医师, 消化内镜室主任, 主要
从事十二指肠镜下 ERCP胆总管取石工作
瘤 33例, 占 31 42%; 33例食管黏膜下平滑肌瘤行
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